
Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych
E. Krasicka-Cydzik i wsp. – grafika do streszczenia

Rys.1 Nanorurki tlenkowe na powierzchni tytanu, a) Ti6Al4V, b) Ti6Al7Nb

Rys. 2. Obraz hydrosyapatytu narastającego w ciągu 9 dni na powierzchni tlenku tytanu


